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	SIRA
 NO
	CİHAZIN ADI*
	SİCİL
NO'SU
	MARKASI*
	MODELİ*
	SERİ 
NO'SU*
	CİHAZIN YERİ
	EN SON YAPILAN TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ*
	PLANLANAN
 TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ*
	GERÇEKLEŞEN TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ*
	AÇIKLAMA

	1. 
	Termal Evaporatör
	253.3.6/13/28603
	VARIAN / NanoVak
	9698229 / NVTE-300
	203571 / 2009-02
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	2. 
	UV-Vis Spektrofotometre
	253.3.6/13/28598
	Thermo Scientific
	Evolution Array
	EA1101013
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	3. 
	FTIR Spektrofotometre
	253.3.6/13/28599
	Thermo Scientific
	Nicolet iS5
	ASB1100630
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	4. 
	Atomik Kuvvet Mikroskobu
	253.3.4/13/5390
	NANOMAGNETICS
	ezAFM
	1
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	5. 
	Kontak Açısı Cihazı
	253.3.6/13/29788
	Biolin Scientific
	ThetaLite101
	AAU110451
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	6. 
	Optik mikroskop
	253.3.6/13/28617
	Nikon
	Eclipse E200MVR
	113810
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır. 

	7. 
	Hassas terazi
	-
	RADWAG
	AS 220/C/2
	347312/12
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	8. 
	Saf Su Cihazı
	253.3.6/15/2156
	RİOS
	ZR0S0P300
	F3JA17380C
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	9. 
	Hassas Terazi
	253.3.4/14/8314
	RADWAG
	AS 220/C/2
	387181/13
	Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	10. 
	Etüv(300°C)
	253.3.6/13/13874
	BİNDER
	ED 53
	12-16460
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	11. 
	Simultane TG/DTA/DSC Termal Analiz Sistemi
	253.3.6/13/17512
	PERKIN ELMER
	STA 8000
	524A3052303
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.03.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	12. 
	Su Soğutucu (Chiller)
	253.3.6/14/1352
	Lab. Companion
	RW-1025G
	T039414
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	13. 
	Makro sertlik cihazı
	253.3.6/13/7819
	Qualitiest
	QV700
	8078
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	14. 
	Vakum altında soğuk kalıplama cihazı
	253.3.6/13/7794
	Struers
	citovac
	59210509
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	15. 
	Zımparalama ve parlatma cihazı
	253.3.6/13/13914
	Mikrotest
	micropol-20T
	130202008
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	16. 
	Zımparalama ve parlatma cihazı
	253.3.6/13/13915
	Mikrotest
	micropol-20T
	130204009
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır..

	17. 
	Düz tip metal mikroskobu
	253.3.6/13/17489
	Nikon
	LV150N
	251749
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	18. 
	Ters tip metal mikroskobu
	253.3.6/13/17490
	Nikon
	T1SM
	534567
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	19. 
	Analitik hassas terazi
	253.3.4/14/30
	Denver
	SI-234
	27907693
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	20. 
	Elek sarsma cihazı ve elek seti
	253.3.6/13/7814
	Retsch
	AS 200
	1212301101 I
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	21. 
	Masaüstü X-Işını Difraktometresi
	253.3.6/13/17516
	Bruker
	D2 Phaser
	206786
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.02.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	22. 
	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
	253.3.6/14/861
	IKA
	C-MAG H57
	6.111.249
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	23. 
	Şerit Testere
	253.2.3/15/10601
	OPTIMUM
	OPTI-S275G
	20151154
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	24. 
	Etüv (300°)
	253.3.6/14/1349
	Memmert
	UF160
	B514.01.65
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	25. 
	Darbe Test Cihazı/ Charpy-Izod Test Cihazı
	253.3.4/20/6866
	Totomak
	
	
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	2020
	15.03.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	26. 
	Sertlik Ölçüm Cihazı/ Micro Vickers
	253.3.4/20/1479
	Sinowon 
	
	
	Numune Hazırlama Laboratuvarı
	2020
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	27. 
	Nano-voltmetre
	253.3.4/13/28504
	Keithley
	2182
	926778
	Gaz Sensör Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	28. 
	LCR metre
	253.3.4/13/28505
	GW Instek
	LCR-8110G
	EM 121844
	Gaz Sensör Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	29. 
	Jeneratör Güç Kaynağı
	253.2.5/13/5389
	Lambda Coutant
	Elind
	Series- HS
	Gaz Sensör Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	30. 
	Electrospinning
	253.3.6/17/1652
	inovenso
	NE100
	IE505017
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	31. 
	Çift vidalı ekstrüder
	253.3.6/13/14075
	GM
	60PH82
	 
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.03.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	32. 
	İplik Çekim Ekipmanı (Ekstrüder)
	253.2.3/14/9744
	GM
	Model Yok
	 
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.03.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	33. 
	Ekstrüder Yan Besleme
	253.3.6/14/9743
	GM
	Model Yok
	 
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.03.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	34. 
	Sıcak Soğuk Pres
	253.2.3/14/1379
	GM
	Model Yok
	Seri no yok
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.03.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	35. 
	Viskozimetre
	253.3.4/13/7844
	Thermo-scıentıfıc
	399-0301
	1012301075
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	36. 
	Kaba terazi
	253.3.4/13/7845
	Denver
	TP-6101
	28507993
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	37. 
	Hassas Terazi
	253.3.4/13/7840
	Denver
	TP303
	28903557
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	38. 
	Hassas Terazi
	253.3.4/16/11035
	sartorios
	ENTR15623-1s
	32106726
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	39. 
	Çoklu manyetik Karıştırıcı
	253.3.6/16/13420
	2mag
	mıx15eco
	06184010/4615
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	40. 
	Özel Yanma Özelliği Tayini Test Cihazı
	253.3.6/16/13419
	DEVOTRANS
	DVT-LOI
	LOI-1501683
	Malzeme Üretim Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	41. 
	Isıl işlem fırını (1600 °C)
	253.3.6/13/7815
	Protherm
	PLF 160/15
	1211611
	Isıl İşlem Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	42. 
	Isıl işlem fırını (1200 °C)
	253.3.6/13/14560
	PROTERM
	PLP120/27
	1306249
	Isıl İşlem Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	43. 
	Isıl İşlem fırını (tüp fırın)
	253.3.6/17/23949
	PROTERM
	-
	-
	Isıl İşlem Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	44. 
	Etüv (300°C)
	253.3.6/14/87
	Memmert
	UN110
	B.413.1897
	Isıl İşlem Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	45. 
	Etüv (300 °C)
	253.3.6/14/29
	KOCİNTOK
	Model Yok
	-
	Isıl İşlem Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	46. 
	Vakumlu Etüv
	253.3.6/13/7839
	BİNDER
	VD 23
	11-10448
	Isıl İşlem Laboratuvarı
	20.09.2018
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	47. 
	Vakum Pompası
	253.3.6/13/7817
	VACUUBRAND
	VAC-EX01
	36566301
	Isıl İşlem Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.

	48. 
	Kaba terazi
	
	-
	-
	-
	Organik Polimer ve Kompozit Laboratuvarı
	-
	15.04.2022
	Yapılmamıştır.
	[bookmark: _GoBack]Bütçe Sıkıntısı dolaysıyla yapılmamıştır.
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HAZIRLAYAN  KONTROL EDEN  ONAYLAYAN  

   

[@hazirlayanimza ]        [@kontroledenimza]        [@onaylayanimza]        

 

SI R A     N O  CİHAZIN ADI *  SİCİL   NO'SU  MARKASI *  MODELİ *  SERİ    NO'SU *  CİHAZIN YERİ  EN SON  YAPILAN  TEST,  KALİBRASYON,  KALİTE  KONTROL  VEYA  DOĞRULAMA  TARİHİ *  PLANLANAN     TEST,  KALİBRASYON,  KALİTE  KONTROL  VEYA  DOĞRULAMA  TARİHİ *  GERÇEKLEŞ EN  TEST,  KALİBRASYON,  KALİTE  K ONTROL  VEYA  DOĞRULAMA  TARİHİ *  AÇIKLAMA  

1.    Termal  Evaporatör  253.3.6/13/28603  VARIAN /  NanoVak  9698229 /  NVTE - 300  203571 / 2009 - 02  Malzeme  Karakterizasyon  Laboratuvarı  -  15.04. 2022  Yapılmamıştır.  Bütçe Sıkıntısı  dolaysıyla  yapılmamıştır.  

2.    UV - Vis  Spektrofoto metre  253.3.6/13/28598  Thermo  Scientific  Evolution  Array  EA1101013  Malzeme  Karakterizasyon  Laboratuvarı  -  15.04.2022  Yapılmamıştır.  Bütçe Sıkıntısı  dolaysıyla  yapılmamıştır.  

3.    FTIR  Spektrofotometre  253.3.6/13/28599  Thermo  Scientific  Nicolet iS5  ASB1100630  Malzeme  Karakterizasyon  Laboratuvarı  -  15.04.2022  Yapılmamıştır.  Bütçe Sıkıntısı  dolaysıyla  yapılmamıştır.  

4.    Atomik Kuvvet  Mikroskobu  253.3.4/13/5390  NANOMAGNE TICS  ezAFM  1  Malzeme  Karakterizasyon  Laboratuvarı  -  15.04.2022  Yapılmamıştır.  Bütçe Sıkıntısı  dol aysıyla  yapılmamıştır.  

5.    Kontak Açısı  Cihazı  253.3.6/13/29788  Biolin Scientific  ThetaLite101  AAU110451  Malzeme  Karakterizasyon  Laboratuvarı  -  15.04.2022  Yapılmamıştır.  Bütçe Sıkıntısı  dolaysıyla  yapılmamıştır.  

6.    Optik mikroskop  253.3.6/13/28617  Nikon  Eclip se  E200MVR  113810  Malzeme  Karakterizasyon  Laboratuvarı  -  15.04.2022  Yapılmamıştır.  Bütçe Sıkıntısı  dolaysıyla  yapılmamıştır.   

